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1. Vurdering

Konklusion efter partshgring

Efter partshgringsperioden tilfgjer Styrelsen for P atientsikkerhed en konklusion i denne
rubrik.

Vurdering efter tilsynsbesgg

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesgget den 1. maj 2017 vurderet at
behandlingsstedet falder i kategorien:

Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af patientsikkerheden pa behandlingsstedet er baseret pa de forhold, der er gennemgaet ved
det aktuelle tilsyn.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vaegt pa at klinikken overordnet fremstod som veldrevet med gode
procedurer og hgj grad af systematik.

Sammenfatning af fund
Pa baggrund af observationer, interview og journalgennemgang skal fglgende fremhaeves:

| en enkelt journal manglede medicinsk anamnese. Optagelse af anamnese skal altid dokumenteres.
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Fund

Fund kan ses i oversigten: Fund ved tilsynet
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2. Fund ved tilsynet

Patientforlgb og journalfgring

* Tilbage til vurdering

Malepunkt Ikke Ikke Fund og kommentarer
Ol opfyldt | aktuelt
1: Journalfgring generelt X
2: Medicinsk anamnese X | en enkelt journal manglede medicinsk
anamnese. Optagelse af anamnese skal
altid dokumenteres
3: Behandling kraever en X
diagnose/indikation og
diagnose/indikation
kraever behandling
4: Informeret X
patientsamtykke
5: Henvisning til bilag X
6: Faglig vurdering pa X
foreliggende
Medicinhandtering
Malepunkt Ikke Ikke Fund og kommentarer
Ol opfyldt | aktuelt
7 Medicinhandtering og X
administration med
fokus p& antibiotika
8: Ordination af medicin X
9: Ordination af antibiotika | x
Pravesvar
10: Indhentning af X Styrelsen radgav omkring behandling af
prgvesvar (INR ved patienter i antikoagulativ behandling.
invasiv behandling af
patienter i AK
behandling)
11: Rgntgenbeskrivelse X
12: Rgntgenoptagelser X
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Generelt

13: Kemiske multivariable
indikatorer til brug for
kontrol af autoklave

14: Biologiske sporeprgver
til brug for kontrol af
autoklave

15: Vandkvalitetsprgver af
unitvand

16: Konstanskontrol af
rgntgenfremkaldning og
artefaktkontrol

17: Sterile pakninger af
instrumenter til
flergangsbrug

18: Opdeling af sterilisation
i uren og ren afdeling

19: Indretning af klinik (1,5
m diameter
aerosolzone)

20: Daglig renggring pa
klinikken

21: Delegerede opgaver og
instrukser

22: Akut beredskab

@vrige fund
Malepunkt Ingen | Fund og kommentarer
fund
23: | Qvrige fund med

patientsikkerhedsmaes-
sige risici
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3. Relevante oplysninger

Oplysninger om behandlingsstedet

Tandlaege Charlotte Mogensen var tilknyttet klinikken.

Om tilsynet
« Antal stikprgver/journalgennemgange: Dokumentationen for tre patienter blev gennemgaet .
« Afsluttende opsamling pa tilsynets fund givet til tandlaege Charlotte Mogensen.

» Tilsynet blev foretaget af: Overtandleege Mette Halberstadt og specialkonsulent, tandleege Sara
Schrgder

@vrigt
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4. Bilag

Uddybning af m alepunkter

Patientforlgb og journalfgring

1: Journalfgring generelt

Der udveelges ved stikprgve tre journaler. Det vurderes, om journalfgringen overholder
journalfgringsbekendtgarelsen.

Journalfgringen skal sikre sammenhaeng mellem undersggelse, diagnoser, information af patienten,
forebyggelse, behandling og opfglgning mv. Journalen skal fgres pa dansk og veere forstaelig.

Referencer:
Bekendtggrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfgring, opbevaring,
videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Nationale Klinisk Retningslinjer for fastleeggelse af intervaller mellem diagnostiske undersggelser i
tandplejen, Sundhedsstyrelsen 2016

Vejledning om tandleegers journalfgring, VEJ nr. 10070 af 07/11/2016

tTilbage til oversigt

2: Medicinsk anamnese

Der skal veere dokumentation for, at der optages en medicinsk anamnese far hvert invasivt indgreb.

Et invasivt indgreb defineres som et indgreb med penetration eller kontakt til underliggende veev for
eksempel blodbanen, dog med undtagelse af invasive indgreb i teendernes hardtvaev.

Ved behandling med non-vitamin-K antagonist preeparater (NOAK) for eksempel Dabigatran skal der veere
journalfgrt en individuel risikovurdering forud for oral kirurgi f.eks. tandekstraktion.

Den medicinske anamnese skal veere en del af grundlaget for den foresldede behandling.

Reference:
Vejledning om tandlsegers journalfgring, VEJ nr.10070 af 7. november 2016

t Tilbage til oversigt

3: Behandling kraever en diagnose/indikation og diag nose/indikation kraever behandling

Der skal veere journalfgrt en diagnose (arsag til behandling), hvor der er udfart behandling, og ligeledes skal
der ved de angivne diagnoser veere en journalfgrt behandling/behandlingsforslag.

Reference:
Vejledning om tandleegers journalfgring, VEJ nr. 10070 af 7. november 2016

t Tilbage til oversigt
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4: Informeret patientsamtykke

Der skal veere journalfgrt et informeret patientsamtykke, hvor der er udfagrt behandling. Mundtlig og eventuel
skriftlig information, der er givet til patienten, skal fremga af journalen. Patientens tilkendegivelser pa
baggrund heraf skal veere journalfart.

Referencer:
Bekendtggrelse af sundhedsloven, LBK nr. 1188 af 24. september 2016

Bekendtggrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfgring, opbevaring,
videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

* Tilbage til oversigt

5: Henvisning til bilag

Der skal veere dokumentation p4, at der i journalens kontinuationer henvises til eventuelle bilag f.eks.
pochediagram.
Journalens bilag skal indeholde datering og patientens fulde navn og fulde cpr-nr.

Referencer:
Bekendtggrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfgring, opbevaring,
videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Vejledning om tandlsegers journalfgring, VEJ nr. 10070 af 7. november 2016

tTilbage til oversigt

6: Faglig vurdering pa foreliggende

Der skal foretages vurdering af, om fagligheden i diagnosticeringen og behandlingerne lever op til almindelig
anerkendt faglig standard.

Vurderingen af diagnosticering og behandling foretages med baggrund i journalfgring og rgntgenmateriale.
Som eksempel pa behandlinger, der vurderes med baggrund i journalfaring og rentgenoptagelse, er
endodontiske og protetiske behandlinger.

Reference:
Bekendtggrelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven), LBK nr. 877 af 4. august 2011

Nationale Klinisk Retningslinjer for fastleeggelse af intervaller mellem diagnostiske undersggelser i
tandplejen, Sundhedsstyrelsen 2016

Nationale Kliniske retningslinjer - Behandling af sygdomme i veev omkring teender og tandimplantater,
Sundhedsstyrelsen 2013

tTilbage til oversigt
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Medicinhandtering

7: Medicinhandtering og  administration med fokus pa antibiotika

Opbevaring og handtering af medicin herunder antibiotika undersgges.
» Medicinen skal opbevares i en (evt. aflast) boks, i et medicinskab eller i et rum indrettet til
opbevaring af medicin
» Medicin, der skal opbevares kgligt, skal opbevares i et kaleskab med termometer og en temperatur
mellem 2 og 8 °C
« Ingen lazagemidler ma havde overskredet udlgbsdatoen
* Anbrudte leegemidler skal veere maerket med anbrudsdato, hvor der er begreenset holdbarhed efter
anbrud
Der skal ses pa instrukser og procedurer for udlevering af medicin, herunder antibiotika fra klinikken.

Referencer:
Vejledning om ordination og handtering af leegemidler, VEJ. nr. 9079 af 12.februar 2015

tTilbage til oversigt

8: Ordination af medicin

Der skal veere en journalfgrt indikation, kontraindikation og vurdering af risiko for bivirkninger samt
stillingtagen til mulige interaktioner med eventuelle gvrige laegemidler ved ordination af medicin.

Reference:
Vejledning om ordination og handtering af leegemidler, VEJ. nr. 9079 af 12.februar 2015

tTilbage til oversigt

9: Ordination af antibiotika

Der skal veere journalfgrt indikation for ordination af antibiotika - indikationen skal fglge Nationale Kliniske
Retningslinjer (NKR) for brug af antibiotika ved tandbehandling.

NKR for anvendelse af antibiotika pa tandklinikker, anbefaler, at der ikke rutinemeaessigt anvendes antibiotika
ved f.eks.:
» behandling af patienter med odontogene abscesser, hvis almentilstanden ikke er pavirket af
infektionen, og der ikke er risiko for spredning af infektionen
* Implantatindseettelse uden knogleopbygning

Reference:
Nationale Kliniske Retningslinjer for brug af antibiotika ved tandlaeagebehandling

tTilbage til oversigt
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Provesvar

10: Indhentning af provesvar (INR ved invasiv behan  dling af patienter i AK behandling)

Der skal veere journalfgrt dokumentation for, at der indhentes information om INR-veerdi ved invasiv
behandling indenfor det tandleegefaglige virksomhedsomrade af patienter, der er i vitamin-K-
antagonistbehandling for eksempel Marevanbehandling.

Et invasivt indgreb defineres som et indgreb med penetration eller kontakt til underliggende veev, for
eksempel blodbanen, dog med undtagelse af invasive indgreb i teendernes hardtvaev.

Det terapeutiske interval for INR bgr ligge mellem to og tre, hvis der skal foretages invasive behandlinger
indenfor det tandlaegefaglige virksomhedsomréde uden starre risiko for blgdningskomplikationer.

Reference:
Bekendtggrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfgring, opbevaring,
videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Bekendtggrelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven), LBK nr. 877 af 4. august 2011 8§ 17

* Tilbage til oversigt

11: Regntgenbeskrivelse

Det undersgges, om der i journalfgringen er anfart rgntgenbeskrivelse af de optagede rgntgenoptagelser.

Reference:
Bekendtggrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfgring, opbevaring,
videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

t Tilbage til oversigt

12: Rgntgenoptagelser

Der skal veere journalfgrt indikation for regntgenoptagelser for eksempel:
« ved diagnosticering der kreever verificering pa rgntgen
« ved behandlinger som kraever forudgdende rgntgen og/eller
» ved behandlinger som kraever rgntgenkontrol for vurdering af resultat

Reference:
Bekendtggrelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven), LBK nr. 877 af 4. august 2011

t Tilbage til oversigt

Generelt

13: Kemiske multivariable indikatorer til brug for kontrol af autoklave

Der skal veere dokumentation for daglig anvendelse af multivariable indikatorer til kontrol af parametre som
temperatur, tid, tryk, luftuddrivning og damppenetration.

Referencer:
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Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker 2015 side 26

* Tilbage til oversigt

14: Biologiske sporeprgver til brug for kontrol af autoklave

Der skal veere dokumentation for manedlige sporpraver udfart efter forskrifter for test af autoklaver. Test skal
ligeledes foretages efter reparation eller ved brug af laneautoklave.

Krav til steriliserede artikler er, at der er mindre end én formeringsdygtig mikroorganisme pr. én million
steriliserede produktenheder.

Referencer:
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker 2015 side 26

tTilbage til oversigt

15:; Vandkvalitetspraver af unitvand

Der skal veere dokumentation for den arlige kontrol af vandkvaliteten pa unit.

Krav til vandkvalitetstest og resultat:

* Prgvetagning, transport samt dyrkning og identifikation af bakterier skal foretages ved en
akkrediteret metode

* Ved prgvetagning udtages minimum 100 ml vand fra airrotor eller ultralydsrenser

« Kimtallet i vandet fra dentalunits ma ikke vaere hgjere end 500 cfu pr. ml ved 37 °C

» Der ma ikke kunne pavises mere end 100 cfu Legionella pneumophilia pr. liter vand fra dentalunits

« Huvis vandkvaliteten overholder kravene, gentages vandpraven efter 12 maneder

« Hvis vandkvaliteten ikke overholder kravene, skal unittens vandsystemer gennemgéas og udbedres,
inden der efter 2 maneder tages nye vandpraver

Referencer:
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker 2015 side 45

t Tilbage til oversigt

16: Konstanskontrol af rantgenfremkaldning og artef aktkontrol

Generelle krav til dokumentation af konstanskontrol: Alle resultater skal gemmes p& en ordnet og
systematisk made, der tydeligt viser, om testen er fundet "ok” eller "ikke ok”. Ved "ikke ok” skal problemet
afklares, og testen gentages til et tilfredsstillende resultat opnas.

Konstanskontrol for dentale rgntgenanlaeg til intrao rale optagelser med spaendinger til og med 70  kV
foretages for at sikre at det billeddannende system fungerer optimalt. Der kontrolleres for optisk densitet.
Konstanskontrol foretages for hver skanner/sensor pa klinikken 1 gang ugentligt. Nar systemet har vaeret
stabilt i 3 ma&neder, kan intervallet szettes op til 1 maned.

Metode: Referencebillede fremstilles for skanneren/sensoren, nar systemet tages i drift og markeres.
Eksponeringsparametrene: Eksponeringstid [ms], stramstyrke [mA] og spaending [kV] veelges, sa de ligger
inden for det interval, som anvendes til klinisk brug.

Der skal til de falgende konstanskontroller altid bruges samme apparat og indstillinger som ved
referencebilledet.

Det nye billede sammenlignes med referencebilledet. £ndringen i gratoneskalaen ved et trappefantom péa
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fem trin skal vaere mindre end ét trin, nar man sammenligner mellem referencebilledet og den aktuelle
kontrol.

Resultatet af konstanskontrollerne skal opbevares i minimum 5 &r, mens selve billederne skal opbevares i
minimum 1 ar.

Hvor der anvendes fosforplader og skanner, kontrolleres ogsa for artefakter hver 3. maned.

Konstanskontrol for ortopantomografer og cephalosta ter foretages for at kontrollere optisk densitet,
stralekvalitet, evt. oplgsning og artefakter samt nulstille fosforplader. Konstanskontrol foretages manedligt og
ved problemer med billedkvaliteten

Metode: Ved installation af et rentgenanlaeg fremstilles et referencebillede med eksponeringsdata svarende
til klinisk brug (eksponeringstid [ms], stramstyrke [mA] og speending [kV]), som de fremtidige
konstanskontroller skal sammenlignes med.

Med de indstillinger, der er brugt til referenceoptagelsen, fremstilles et billede af fantomet. Det nye
konstanstestbillede sammenlignes med referencebilledet. Billederne skal veere ens, og der ma ikke veere
ridser eller andre artefakter, som kan pavirke den diagnostiske vaerdi af optagelsen. Hvis gratoneskalaen
skal forskydes et trin eller mere, er konstanstesten ikke i orden, og problemet skal identificeres og udbedres.

Safremt der ikke er foretaget konstanskontrol/ proceduren for konstanskontrol ikke er kendt, informeres
tandlaegen om, at Statens Institut for Stralebeskyttelse bliver informeret om forholdene.

Referencer:
Bekendtggrelse om dentalrgntgenanlaed til intraorale optagelser med spaendinger til og med 70 kV, 199,
BEK nr. 209 af 6. april 1999 som aendret ved

Bekendtggrelse om andring af bekendtggrelse om dentalrgntgenanlaeg til intraorale optagelser med
spaendinger til og med 70 kV, 2007, BEK nr. 1091 af 3. september 2007

Bekendtggrelse om starre dentalrgntgenanleeg, BEK nr. 663 af 16. august 1999

Vejledning: Konstanskontrol for digitale dentalrgntgenanlaeg ved SIS

Vejledning: Konstanskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater ved SIS

t Tilbage til oversigt

17: Sterile pakninger af instrumenter til flergangs brug

Der skal veere datomaerkning og holdbarhed af sterile pakninger.

Instrumenter, der penetrerer eller opnar kontakt til underliggende veev eller blodbanen, ma ikke forefindes i
skufferne uden at veere sterilt pakket. Den sterile pakning skal veere datomaerket, og holdbarheden ma ikke
veere overskredet.

Instrumenter, der er steriliserede og opbevares uden indpakning, er ikke sterile, og kan kun anvendes, hvor
der ikke er risiko for penetration til underliggende veev eller blodbane, for eksempel ved undersggelse
udelukkende med mundspejl.

Referencer:
Holdbarheden kan vurderes efter et pointskema jf. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for
tandklinikker 2015 side 39

tTilbage til oversigt

18: Opdeling af sterilisation i uren og ren afdelin g

Grundlaeggende for en hygiejnisk korrekt tilretteleeggelse af arbejdet er at skille rent fra urent, hvilket skal
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ligge til grund for arbejdsgangen i sterilisationen.

Referencer:
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker 2015 side 11 og 34

tTilbage til oversigt

19: Indretning af klinik (1,5 m diameter aerosolzon e)

Det undersgges, om aerosolzonen pa 1,5 m fra behandlingszonen er fri for fritstdende
materialer/instrumenter til flergangsbrug.

Luften pa klinikken forurenes ved brug af vandkglede instrumenter, der danner aerosoler.
Smittespredning pa tandklinikker og efterfalgende sygdomsudvikling er rapporteret. Herunder sygdomme
forarsaget af mikroorganismer, f.eks. mykobakterier (tuberkulose), hepatitis B, Legionella Pneumophila og
MRSA, der spredes via aerosolen.

Referencer:
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker 2015 side 8, 9, 18 og 43

* Tilbage til oversigt

20: Daglig renggring pa klinikken

Lokaler skal renggres dagligt samt ved synlig forurening. Stgvsugning ma ikke anvendes pa tandklinikker.
Klinikrum/behandlingsrum, rgntgenrum og sterilisation har hygiejne niveau 5, hvilket betegner seerligt
renhedskraevende rum. Hygiejneniveau 5 kraever renggringsmetode 4, hvilket indebaerer renggaring med vad
ren Klud eller bgrste og rent vand tilsat renggringsmiddel med mekanisk bearbejdning af overfladen og
eftertarring med ren klud.

Enkelte bakterier, for eksempel Stafylokokker (MRSA) og mykobakterier (tuberkulose), taler indtgrring og
kan overleve laengere tid i stav.

Referencer:
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker 2015 side 44.

t Tilbage til oversigt

21: Delegerede opgaver og instrukser

Der skal veere instrukser for delegerede arbejdsopgaver. Et eksempel pa delegerede opgaver kan vaere
tandrensning udfgrt af andre end tandlzegen eller tandplejeren.

En instruks skal forefindes i skriftlig form, og skal som minimum indeholde en entydig og relevant fremstilling
af emnet, en praecisering af den personalegruppe instruksen er rette mod, dato for ikrafttreedelse, dato for
seneste ajourfaring og hvem den er udarbejdet af.

En autoriseret sundhedsperson kan — med fa undtagelser - delegere en opgave inden for sit
virksomhedsomréade til en medhjeelp, safremt patientsikkerheden varetages.

Sundhedspersonen, der delegerer opgaven, har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved
udveelgelse af, instruktion af og tilsyn med den person, opgaven delegeres til.

Referencer:
Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjeelp (delegation af forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Side 13 af 16




Haringsudkast til tilsynsrapport
TANDLAGE CHARLOTTE MOGENSEN ApS

Vejledning om udfeerdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

* Tilbage til oversigt

22: Akut beredskab

Der skal veere adrenalin opbevaret i kgleskab sammen med sprgjte og kanyle eller Epi-Pen opbevaret uden
for kgleskab. Klinikpersonalet skal have viden om, hvor adrenalinen eller Epi-Pennen er placeret pa
klinikken, og hvordan og hvornar den anvendes.

Da der ved udfgrelse af tandleegefaglig virksomhed er risiko for udvikling af anafylaktisk chok og andre
kredslgbsforstyrrelser, er det pakraevet at have et akutberedskab pa klinikken indeholdende adrenalin.

Ved sedering af patienter med Midazolam er det pakraevet, at der forefindes alderssvarende
genoplivningsudstyr pa klinikken. Det er vigtigt, at klinikpersonalet har viden om, hvor genoplivningsudstyret
er placeret pa klinikken, og hvordan og hvornar det anvendes.

Reference:
Bekendtggrelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven), LBK nr. 1356 af 23/10/2016 § 17.

Vejledning om vagen sedation af bgrn og unge med vaesentlige kooperationsproblemer i forbindelse med
tandbehandling. VEJ nr. 9310 af 26. juni 2013

tTilbage til oversigt

@vrige fund

23: gvrige fund med patientsikkerhedsmaessige risici

t Tilbage til oversigt
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Grundlag

Formal

Styrelsen for Patientsikkerhed fgrer det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den
sundhedsfaglige virksomhed pa sundhedsomradet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private
behandlingssteder, hvor der udfgres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af
personer, der handler pa deres ansvar.

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et proaktivt
risikobaseret tilsynl. Dette indebaerer blandt andet, at der fgres tilsyn med udvalgte behandlingssteder2 dels
ud fra en Igbende vurdering af, hvor der kan veere stgrst risiko for patientsikkerhedens, dels som led i
afdaekning af nye omraders risikoprofil. Endvidere vil der ogsa blive fart tilsyn pa stikpravebasis inden for
alle omrader uanset forudgaende vurdering af risiko.

Styrelsen vil ved tilrettelaeggelsen af det risikobaserede tilsyn og laeringsaktiviteter leegge vaegt pa
indsatsomrader og behandlingssteder, hvor der er hgij risiko for patientsikkerheden og tage hensyn til
behandling af seerligt svage og sarbare grupper. Arets tema for styrelsens tilsynsbesgg er
medicinhandtering og prgvesvar i patientforlgb. Temaet udger hovedfokus ved tilsynet for
behandlingssteder, hvor det er relevant. Derudover vurderes generelle forhold som journalfgring og
hygiejne.

Formalet med tilsynsbesgget er at vurdere patientsikkerheden pa behandlingsstedet. Endvidere har tilsynet
til formal at sikre laering hos sundhedspersonalet. Materialer med relevans for arets tilsyn kan findes pa
www.stps.dk. Der er desuden udarbejdet en liste over hyppigt stillede spargsmal og tilhgrende svar, som
kan tilgas pa hjemmesiden.

Lovgrundlag

Tilsynet bliver normalt foretaget efter varsling af behandlingsstedet 4 uger far besgget. Styrelsen for
Patientsikkerhed eller personer, som styrelsen har bemyndiget til at udfgre tilsynet, har til enhver tid, som
led i tilsynet, mod behgrig legitimation og uden retskendelse adgang til at inspicere behandlingsstedet”.

Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner® udfgrer
behandling, undersggelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fadselshjeelp, genoptraening,
sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient®.

! Omlaegningen af tilsynet er sket med udgangspunkt i Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. risikobaseret tilsyn med
behandlingssteder samt lov nr. 656 af 8. juni 2016 om aendring af sundhedsloven, lov om aendring af autorisation af sundhedspersoner
og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love.

% Se sundhedsloven § 213, stk. 2

®Sundhedsloven § 213, stk. 2

* Se sundhedsloven § 213 a stk. 2

® Sundhedspersoner omfatter personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver,
og personer, der handler pa disses ansvar samt andre personer, der udgver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvaesenet.
® Se sundhedsloven § 5.
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Tilsynsbesggene tager udgangspunkt i relevante generiske og specialespecifikke malepunkter for tilsynet,
som kan ses pa Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (www.stps.dk). Malepunkterne fokuserer pa,
om patientsikkerheden er tilgodeset pa behandlingsstedet, og om patientrettighederne er overholdt. Det
fremgar af malepunkterne, hvilke skriftlige instrukser, procedurer, journalindhold mv., behandlingsstedet vil
blive vurderet pa.

Styrelsen undersgger ved tilsynet, om behandling - herunder eventuel brug af medhjeelp til forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed, journalfering og handtering af hygiejne mv. - foregar fagligt forsvarligt.”
Styrelsen reagerer herudover pa abenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen kan afkraeve personer pa behandlingsstedet oplysninger, der er ngdvendige som led i tilsynets.
Disse personer har pligt til at give de afkraevede oplysninger.

Tilsynsbesgg kan blive fulgt op af krav til behandlingsstedet om at udarbejde og fremsende skriftligt
materiale, fx en instruks eller en redeggrelse for aendring af en procedure pa behandlingsstedet. Styrelsen
kan ogsa efter behov stille krav til behandlingsstedets sundhedsfaglige virksomhed og palaegge
behandlingsstedet at falge naermere bestemte faglige anvisninger.

Tilsynsbesag kan ogsa blive fulgt op af fornyet tilsynsbeSﬂgg, fx hvis Styrelsen for Patientsikkerhed
vurderer, at der er en alvorlig risiko for patientsikkerheden pa behandlingsstedet.

Hvis de sundhedsfaglige forhold pa et behandlingssted kan bringe patientsikkerheden i fare, kan Styrelsen
for Patientsikkerhed ogsa give pabud, hvori der opstilles sundhedsfaglige krav til den pageeldende
virksomhed, eller give pdbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist.*

” Se lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 17
8 Se sundhedsloven § 213 b

° Se sundhedsloven § 213, stk. 1

1% Se sundhedsloven § 215 b
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